Upozornenie
1. Ak chcete tento pristroj presunut’, je potrebné ho jemne zdvihnut a
opatrne ho polozit’; v pripade zlyhania, nan prosim, tvrdo neklopte, aby
ste predisli poruche spdsobenej dopadom.
2. Ak chcete tento nastroj presunut’, je potrebné ho drzat’ horizontalne, aby
sa zabranilo vibraciam a narazom.
3. Nestlacajte pristroj ani neumiestitujte tazké veci na pristroj, aby sa
zabranilo deformacii puzdra, poskodeniu alebo poruche.
4. Je potrebné zvolit' odpovedajice pracovné napajanie v stlade so
znackami na telese pristroja.
5. Tento nastroj sa nesmie pouzivat’ v kiipelni.
6. Aby ste zabranili nehode zasahom bleskom, ked’ hrmi, vypnite vypinaé¢
napajania a vytiahnite sietovu zastrcku.
7. Nie je dovolené vstrekovat’ ziadnu tekutinu do telesa pristroja tak, aby
sa zabranilo poskodeniu pristroja v dosledku skratu.
8. Ak sa pristroj nebude pouzivat’ dlhsi Cas, je potrebné vytiahnut’ siet'ovil
zéstrcku zo zasuvky.

Technické parametre

1. Prevadzkové napitie: AC 220V--AC 240V
2. Maximalny vykon celého pristroja: 25W

3. Velkost balenia: 26.5 ¥14*22.5 (D*V*S) cm

Verzia : 20140828

SMART 671
Kozmeticky pristroj

Pouzivatel'ska prirucka

Vazeni zakaznici,
Dakujeme, Ze ste si vybrali na§ produkt! Prejdite si prosim tito prirucku
pred pouzitim, aby ste zabezpeCili maximalny vykon pristroja a

bezpecnost’ pri pouzivani. Vhodne uchovajte pre dalSie vyuzitie.



Funkcia
% Ozonizér

1. Pocas oSetrenia sa uvolniujt ¢iastocky ozoénu - ten dezinfikuje a stimuluje
pokozku.

2. Zbavte sa skvin, pigmentacie, vyrazok a akné.

% Galvanizacia
1. Dokladne sa zbavte vsetkej spiny, necistot, tuku z hlbokych pérov koze.
2. Vyzivuje pokozku a zlepsuje stav pokozky.
Specifikacia
1. Jednoducha a rychla prevadzka pouzitim najnovsej mikropocitacovej technologie
2. Inteligentna a spol'ahliva lie¢ba pouzitim 10 nastavitelnych trovni
3. Rézne metddy, ktoré su k dispozicii pouzitim pulznej viny

Popis ovladacieho panela

O ZniZenie ¢asu @ Znizenie energie
® Zapnut/vypnitt @ Zvysenie Gasu
(® Zvysenie energie  (® Galvanizacia +/- ReZim

@ Casovy displej ® Vyber funkcie

Prevadzka
% Ozonizér

1. Energia by nemala byt prili§ vysoka, aby sa zabranilo akémukol'vek
zraneniu, ani nie prili$ nizka na oslabenie vysledku lie¢by.

2. Na odstranenie skvrny, musite elektrodu presuntt’ na skvrnu,
potom uvidite ubtidajuci melanin. Drobné skvrny je mozné odstranit’ po
jednej lieCbe a na vicsie budu potrebné 2-3 lieCby.

% Galvanizacia

1. Vlozte zapornti kovovu ty¢ do ruky klienta.

2. Pouzite vhodnt ampulku na kozu klienta schopnu disociacie iénov.
Potom gazou dostatoc¢ne navlhcite tvar vodou, aby ste mohli vykonat
ionoforézu. (Navlhcena gaza zostane na tvari klienta pocas liecby)

3. Umiestnite Galvaniza¢nt elektrodu na ¢elo klienta:

4. Zatlacte tlacidlo (&) a vyberte “+” pre odvedenie / “-” pre privedenie

5. Zvyste / znizte energiu na 10 Grovniach pomalym stlacenim tlacidla
® /@, ¢as liecby asi 4-6 minit.

6. Po liecbe vypnite napajanie a odoberte galvanicku hlavu od klienta.

% Prevadzka

1. Zapojte do zasuvky, @ sa zobrazi ako 30 (minit) a blika druha bodka
2. Pre vyber funkcie Vysoka frekvencia / Galvanizicia stlacte &

3. Stlagenim tlagidla @ /@ nastavte dobu prevadzky

4. Zatlaéte ®/ @ pre nastavenie energie.

5. Tlacidlom vyberte “+” pre odvedenie / “-” len pre privedenie ked’ je zapnuta

Galvanizicia.
Poznamky

1. Ak kozmetik vykonava zakrok sterilizovanymi rukavicami, ruky by sa mali
najprv vycistit’ a dezinfikovat’ alkoholom

2. Elektrody by mali byt sterilizované, udrziavané ¢isté a suché a pripevnené na
rukovite

3. Pred liecbou dezinfikujte lieCenu cast’ tela klienta alkoholom
4. Potierajte tato Cast’ anestetikom po dobu 3 minut a potom zacnite liecbu

5. Pocas operacie nezostavajte prili§ dlho na oSetrovanej oblasti, aby ste sa
vyhli jazvam

6. Pred operaciou si zlozte vSetky kovové Casti (nausnice, nahrdelnik atd’.)



